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Resumo — Este artigo tem como objetivo apresentar uma nova metodologia que poderd ser empregado nos exames de
espirometria. A nova proposta foi obtida através de um conjunto de exames, nos quais foram aplicados a wavelet de Meyer
que permite através da andlise estatistica dos dados dos exames, obter indicadores numéricos que permitam ao técnico da
area de saude auxiliar no diagnostico de pacientes com as caracteristicas da respiracdo normal, obstrutivo e restritivo.
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I. INTRODUCAO

Estudos referentes a classificagdo de resultados de exames na area de pneumologia, que é a &rea da medicina que estuda o
comportamento dinamico do funcionamento dos pulmdes e vias aéreas, na sua maioria, é aplicado algum tipo de calculo
matematico a fim de relacionar os resultados do paciente com outros na mesma populagdo local, e também com o intuito de
levantar os parametros necessarios para se efetuar um laudo médico confidvel. Os valores que normalmente sdo utilizados como
parametro para classificar os resultados encontrados sdo chamados de predito, ou previsto, e varios estudos apresentam
metodologias que procuram o previsto mais confiavel possivel, que resultam em basicamente classificar o paciente em trés
diferentes tipos: normal, obstrutivo e restritivo [1][2].

Neste artigo, durante a nossa pesquisa bibliografica, verificamos que diversos pesquisadores aplicam uma analise pontual dos
valores dentro de um espago amostral de pacientes, ou seja, coletando o valor da capacidade vital forcada (CVF) por exemplo, ou
o volume expiratério forcado (VEF). Desta forma neste artigo apresentamos uma metodologia capaz de classificar de forma
numérica, avaliando todos os pontos da curva afim de podermos avaliar de forma mais precisa um exame de fungdo pulmonar.
Este é um exame que sofre interferéncia de diversas variaveis, entre elas uma das mais importantes na execugdo da manobra
expiratoria é a dependéncia da disposi¢do do paciente que ira realizar esta manobra, sendo que o diagndstico médico, na maioria
das vezes, é realizado de forma visual.

Il. RESULTADOS OBTIDOS

Foram utilizados um conjunto de amostras de 60 exames, sendo 20 exames de individuos normais, 20 exames de individuos
obstrutivos e 20 exames de individuos restritivos.

Cada uma das amostras, dos 20 exames, foram divididas em10 individuos do sexo masculino e 10 individuos do sexo feminino.
As alteracOes observadas em relacdo aos valores de CVF e FEV1, de acordo com as diretrizes da sociedade brasileira de
pneumologia, sdo consideradas aceitaveis pois se encontra em um valor inferior a dez por cento [3][4][5].

Podemos observar que ndo é possivel distinguir os valores numéricos nao sendo possivel classificar os pacientes com problemas
respiratorios. Apos a aplicagdo das wavelets, observamos que existe uma diferenca numérica entre os pacientes considerados
normais, obstrutivos e restritivos.

A Figura 1 apresenta os resultados obtidos com a aplicacdo das wavelets de Meyer, para 0 sexo masculino e do sexo feminino
respectivamente.
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Fig.1 - Separacdo dos dados através da covaridncia de C42 para o sexo masculino apés a aplicacdo da wavelet de Meyer
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Podemos observar que com a andlise da covariancia apés a aplicagdo das wavelets de Meyer, existe uma grande diferenca
numérica significativa entre os valores normais, obstrutivos e restritivos para ambos os sexos [6][7][8].

Assim, através da andlise dos dados obtidos realizamos, a analise da covariancia, para uma classificagdo em faixas, tanto para o
sexo masculino quanto o sexo feminino, sendo possivel determinar a variagdo respiratoria do paciente.

Para validarmos a metodologia proposta escolhemos aleatoriamente o exame de 12 pacientes, 6 do sexo masculino e 6 do sexo
feminino, com o diagnéstico de normal, obstrutivo e restritivo. Os resultados obtidos estdo descritos na Tabela 1.

Tabela 1 - Validagdo da metodologia

Resultados obtidos com metodologia proposta

Analisados Faixa estimada de referencia
Masculino | Feminino Masculino Feminino
Paciente Normal 1734 1167 1079,38 - 1765,94 984,701 - 228,11
Paciente Obstrutivo 2527 1346 1876,54 - 2739,91 1235,20 - 1402,54
Paciente Restritivo 5678 1873 Acima de 3062,28 Acima de 1392,23

Em alguns casos se no momento do exame o individuo ndo cooperar ou ndo compreender a manobra espirométrica, o resultado
final pode ser mal interpretado. Em todas as amostras que foram utilizadas neste artigo, foram executadas no minimo quatro
manobras ventilatorias durante a realizagdo do exame, com o intuito de tentar eliminar a possibilidade de um exame mal
realizado [9][10[11].

Selecionamos as melhores manobras, através do préprio software do equipamento, mas ainda outras varidveis estdo presentes,
como possivel falha na calibracdo do equipamento, mudanga de temperatura ambiente, ma compreensdo do individuo na
realizagdo do exame, patologia em vias aéreas, como gripe ou resfriado, etc. Estas variaveis podem afetar diretamente o resultado
do exame e ndo podem ser eliminadas em sua totalidade.

Um caso interessante que foi observado, foi a obtencdo dos resultados de uma das amostras que apresentou uma diferenca
significativa, pois se tratava de um paciente diagnosticado como restritivo, porem apés a realizacdo da metodologia proposta
obtivemos um resultado diferente do seu diagndstico, ou seja, normal.

A Tabela 2 apresenta parte do laudo do exame onde é possivel verificar os valores que sdo encontrados nos exames, bem como a
relagdo com o previsto para associar e determinar o diagnostico do exame [12][13][14][15].

Tabela 2 - Tela do laudo do equipamento KOKO

Comments: PACIENTE COM DIFICULDADES DE REALIZAR MANOBRA
Diagnosis:

SEVERE RESTRICTIVE VENTILAT ORY DEFECT. This is indicated by the finding of a severely reduced forced vital mpadty (FVC)
Bronchodil ator thera py was ad ministered followed by repeat spirometric testing. The FVC and FEV1 show significant improvement indicating that
this patient would most likely benefit from bronchodilator therapy. T his interpretation is valid enly upon physician review and signature.

Result Pred Best %Prd %Prd %Prd
FVC (L) 5,18 H1,39 27%
FEV1 (L) 4,35 E118 27% - - - -
FEV1/FVC 0,85 0,85 100% — — — —
FEF25-75% (L/s) 517 H2 T2 53%
PEFR (L/s} 11,77 H5,85 50%
Vext % — 0,31 — — — — —

Sendo assim, este paciente merece um estudo mais detalhado, possivelmente por ndo colaborar na execugdo do exame ou pelo
fato do profissional da satde ndo possuir subsidios ou modelos matematicos que dé embasamento para um laudo mais preciso.
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I1l. CONCLUSAO

Este artigo mostra a aplicacdo das wavelets de Meyer juntamente com uma analise estatistica para a obtencdo de um novo bio
marcador numeérico, que podera ser utilizado nos exames de espirometria.

O resultado da andlise indica que o método proposto para caracterizacdo dos valores estudados permite, com sucesso a
caracterizacdo do resultado do exame dentro dos valores esperados. Foram utilizados quatro exames de caracteristicas
obstrutivas, quatro restritivas e quatro normais para os dois sexos, apresentando um valor de covariéncia dentro da faixa
determinada. Esses resultados indicam que a metodologia permite uma ferramenta adicional na deteccdo de patologias do
sistema respiratorio, sendo possivel desde que efetuado corretamente o exame, auxiliar no diagnéstico de alguma enfermidade.
Desta forma, conseguimos realizar a analise da morfologia da curva de espirometria, propondo valores numéricos que foram
validados, dando subsidios ao médico, realizar um diagnéstico com maior precisao.
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